
Vattenreningstabletter
100st

Kontinuerlig användning (användning efter att flaskan monterats  
och grundrengöring utförts)

1. Tillsätt en Aquatab vid varje tillfälle som flaskan fylls. 1 tablett för 1 liter vatten.
2. Varje morgon ”byt vatten” i unitsen slangsystem genom att spola i genom  
    varje slang/tappställe minst 30sec.
 
Tips! Förbered en extra flaska så spar du tid när du ska byta.

Särkilda åtgärder vid längre uppehåll (storhelger, semester etc.)

Före uppehållet: 
1. Fyll ca 1/2 liter vatten i flaskan och tillsätt 3 Aquatabs.
2. Spola ur systemet som vid vanlig morgonrutin och lämna uniten på detta sätt  
under uppehållet(lämna flaskan monterad).

Efter uppehållet:
1. Byt vatten med normaldoseringen av Aquatabs (1tabl/liter)
2. Spola ur som vid vanlig morgonrutin och fortsätt sedan som vanligt.


