Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung:

lonoseal ist ein lichthértender Glasionomer Composite Zement fir
Unterfullungen, erweiterte Fissurenversiegelung und Versorgung
kleinerer Lasionen.

Anwendung:

1. Die Praparation entsprechend den Regeln der angewandten
Fullungstherapie durchfihren. Auf einwandfreie Trocknung
der Zahnoberflache achten und Kontaminationen vermeiden!

2. Pulpennahe Bereiche mit einem Calciumhydroxidpraparat
abdecken. Es wird empfohlen, fir einen adhésiven Verbund zu
sorgen (insbesondere bei Kavitaten ohne allseitige Schmelz-
begrenzung).

3. lonoseal Tube/Spritze: Die bendtigte Menge lonoseal kann
aus der Tube direkt auf das Applikationsinstrument auf-
gebracht bzw. aus der Spritze direkt appliziert werden,
Kontaminationen vermeiden bzw. nach Anwendung des-
infizieren. Bei Unterfullungen tber 1 mm Dicke schichtweise
einbringen und aushérten. Um die Funktion der nachlauffreien
Spritze zu gewdahrleisten, ist darauf zu achten, dass wahrend
oder nach der Benutzung der Stempel nicht zurlickgezogen
werden darf.
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Zur Lichthdrtung des Materials sind handelsibliche Poly-
merisationsgerdte geeignet. Die Lichtleistung sollte
500 mW/cm? bei Halogenlichtgeréten sowie 300 mW/cm? bei
LED-Lampen nicht unterschreiten. Lichtquelle maglichst
nahe an die Oberfliche bringen (ca. 2 mm) und mind. 20 s
aushérten. Bei gréBerem Abstand Belichtungszeiten verlan-
gemn.

5. Die lonoseal-Oberflache mit rotierenden Instrumenten
finieren und die Fullungen nach Angaben des Hersiellers
legen.

Hinweise/VorsichtsmaBnahmen:

- lonoseal haftet an Materialien, z. B. K+B-Materialien, provisori-
schen Verschlussmaterialien auf Methacrylatbasis, bestimmten
Abdruckmaterialien (z. B. Polyather), was zur Beschadigung
oder Entfernung der Unterfullung fihren kann. Es wird emp-
fohlen, in diesen Féllen ein Bonding aufzutragen.

- Wegen der hohen Stabilit4t von ausgehértetem lonoseal ist s

nicht méglich, Materialiberschisse mit einer Sonde zu ent-

fernen, u. U. lést sich dadurch die gesamte Unterfullung (rotie-
rendes Instrument verwenden).

lonoseal enthélt Bis-GMA, Diurethandimethacrylat, BHT,

Glasionomerpulver. Bei bekannten Uberempfindlichkaiten (Aller-

gien) gegen diese Inhaltsstoffe von lonoseal ist auf die Anwen-

dung zu verzichten.

- Pulpenschutzpraparate bzw. Dentinisoliermittel immer vor der

Anwendung von lonoseal abbinden lassen bzw. trocknen

(s. Gebrauchsanweisung der Produkte), um die Haftung am

Dentin nicht zu verringern.

Nach der Entnahme von lonoseal direkten Lichteinfall ver-

meiden (OP-Leuchte, Tageslicht) und mdglichst schnell

applizieren.

- Eugenol oder andere phenolische Substanzen (z. B. Thymol)
verhindern die Polymerisaticon, jeglicher Kontakt mit diesen
Materialien ist zu vermeiden.

- Zu kurze Belichtungszeiten oder unzureichende Lichtstarke
fuhren ebenfalls zu unvollstandiger Aushértung, Uberprifen Sie
deshalb Belichtungslampe und Lichtleiter regelméaBig.

Lagerung:

lonoseal dicht verschlossen und vor Lichtzutritt geschiitzt bei
Raumtemperatur (4 °C - 23 *C) lagern. Kuhlschranklagerung ver-
langert die Haltbarkeit. Vor der Anwendung muss das Material
auf Raumtemperatur gebracht werden. Nach Ablauf des Verfalls-
datums nicht mehr verwenden!

Besonders praktisch ist die senkrechte Lagerung der angebro-
chenen Tuben im Standtray (abtrennbar). lonoseal ist dann
immer sofort verflgbar.

Unsere Praparate werden fur den Einsatz im Dentalbereich
entwickelt. Soweit es die Anwendung der von uns gelieferten
Praparate betrifft, sind unsere wortlichen und/oder schrift-
lichen Hinweise bzw. unsere Beratung nach bestem Wissen
abgegeben und unverbindlich. Unsere Hinweise und/oder Be-
ratung befreien Sie nicht davon, die von uns gelieferten Prapa-
rate auf ihre Eignung fur die beabsichtigten Anwendungszwecke
zu prufen. Da die Anwendung unserer Praparate ohne unsere
Kontrolle erfolgt, liegt sie ausschlieBlich in lhrer eigenen Ver-
antwortung. Wir gewdhrleisten selbstverstandlich die Qualitat
unserer Préparate entsprechend bestehender Normen sowie
entsprechend des in unseren allgemeinen Liefer- und Verkaufs-
bedingungen festgelegten Standards.
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